
測定月日   4 月 10 日   5 月 8 日   6 月 9 日

測定結果 0.061 0.058 0.061

測定月日

測定結果

岐阜市役所の空間放射線量率の測定結果（令和7年度）

1. レンジ：0.3

2. 時定数：30秒

2 測定結果(単位：μSv/h　)

１測定場所

岐阜市役所　　司町40番地１

3　測定方法

4　測定機器

5　測定条件

地上高1ｍで、1回30秒間測定、5回測定し5回の測定値の平均値を算出する。
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